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NOTES

1 La Recommandation P.54 de l' UIT-T a été publiée dans le tome V du Livre Bleu.  Ce fichier est un extrait du Livre
Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre Bleu et les conditions
en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin).

2 Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de
télécommunication ou une exploitation reconnue.
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Recommandation P.54
Tome V - Rec. P.54



2 Tome V - Rec. P.54

SONOMÈTRES  (APPAREILS  POUR  LA  MESURE  OBJECTIVE  DES  BRUITS  DE  SALLE)

(modifiée à Mar del Plata, 1968 et à Genève, 1972)

Le CCITT recommande d'adopter le sonomètre spécifié en [1]; cet appareil est à utiliser, dans la plupart des cas,
avec les filtres d'octave, de demi-octave et de tiers d'octave spécifiés en [2].
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